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Приложение №10 

к Порядку определения границ территориального очага туберкулеза и проведения в его 

границах противоэпидемических мероприятий, направленных на выявление ранее 

неизвестных больных туберкулезом, предупреждение новых случаев инфицирования 

микобактериями туберкулеза и заболевания в окружении больного туберкулезом 

 

Требования  

к организации работы передвижной флюорографической установки 

 

Место возможного подключения передвижной флюорографической установки 

должно соответствовать следующим техническим требованиям: 

 

1. Наличие стабильного напряжения в электрической сети: мощность в щитке не менее 

40 Ампер; 380 Вольт; наличие нулевой фазы. 

2. Наличие штепсельной розетки под вилку «32 Евро (5 штекеров) папа», которая 

имеется на передвижной флюорографической установке. 

3. Необходимо наличие ровной площадки в месте подключения (длина имеющегося в 

машине кабеля – 25 метров) 

4. Подключение и отключение передвижной флюорографической установки от 

электрической сети выполняется только электриком организации, на базе которой 

проводится флюорографическое обследование. 

5. Заблаговременно (за 5-7 дней) организовать информирование граждан о 

предстоящей работе передвижной флюорографической установки: 

- место и время работы передвижной флюорографической установки;  

- обязательно предъявление обследуемым документа, удостоверяющего личность; 

- при наличии ранее известной патологии в легких пациенту желательно иметь при себе и 

предъявить врачу-рентгенологу (рентгенлаборанту) флюорограммы прошлых лет и (или) 

медицинскую документацию (копии). Документы будут возвращены вместе с заключением 

врача по результатам выполненной флюорографии; 

- выдача талонов на исследование выполняться непосредственно на месте проведения 

исследования работником, назначенным администрацией района или предоставленным 

СПб ГБУЗ ГПТД. Для его работы необходимо оборудованное место. Также желательно 

предусмотреть рабочее место, защищенное от дождя; 

- порядок передачи результатов исследования (выдача результатов осуществляется на 

другой день* через поликлинику или в регистратуре СПб ГБУЗ ГПТД по адресу улица 

Звездная, дом 12 (метро «Звездная») в рабочие дни с 08:00 по 20:00). 

 

* В соответствии с приказом Минздрава РФ от 03.06.2010 г. №560н «Об 

утверждении Правил проведения рентгенологических исследований» при проведении 

проверочной флюорографии обязательным является повторный просмотр 

флюорографических снимков.  

  


